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DOTsnap GDT Einstellungen

* DOTsnap wie gewohnt installieren und starten.
» Uber das Zahnrad oben rechts das Einstellungsfenster 6ffnen.
 Dort folgende Anderungen vornehmen:

GDT DICOM Archiv Ansicht Lizenz

GDT Import Pfad GDT Import Date
CAGDT Auswahlen [mw DSTUMD.gdt
GDT Export Pfad GDT Export Datei
CAGDT Auswahlen (g TUMDDS.gdt
GOT Zeichensatz GDOT Export ID

IEMA3T - TurboMed

Dokumente per ] GDT bei Import - GDT bei Auftrag

GDT zurickgeben erzeugen erzeugen

)
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TurboMed Einstellungen

e Turbomed starten, Patienten aufrufen und Uber F3 in die Karteikarte wechseln.
e Uber den Menlpunkt 'Gerate | Einstellungen GDT-Schnittstelle' 6ffnet sich eine Liste aller GDT
Gerate.

ERstEIURgEn auge!

¢ Den Button 'Gerat anbinden' anklicken.
* Es 6ffnet sich nun das GDT Einstellungsfenster. Uber den Button 'Kopieren' kann eine neue
Einstellung angelegt werden.

=] Eingabe neue Bezeichnung
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PACS Aufruf

Uber den Button 'Kopieren' wird nun zuerst der 'PACS Aufruf' eingerichtet.

Tab 'Ubersicht’

PACS Aufruf |

" Ubersicht |m| Import 1

o210
IBM[Standard) CP 437 |
6301 |

ALLGOO

P 1]
[4-Dr med.ngra Doerk ]
|
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Tab 'Import’

Ubersicht

|
|

<l [

<& |

Tab 'GDT 2.1'

[ Ubersicht | | Export
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PACS Auftrag

Uber den Button 'Kopieren' nun den 'PACS Auftrag' anlegen.

Tab 'Ubersicht’

PACS Auﬂrag

" Ubersicht |m| Import 1

o210
IBM[Standard) CP 437 |
6301 |

ALLGOO

P 1]
[4-Dr med.ngra Doerk ]
|
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Tab 'Import’

| Ubersicht |

|
|

<l [

|

Tab 'GDT 2.1

[ Ubersicht | | Export
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